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•汚染指標としてのATP測定

•有機物に含まれるATPを環境の汚染指標と考え、その
環境の清浄度を評価する。

•有機物の存在をμgレベルの感度で検出できる。

•微生物指標としてのATP測定

•微生物細胞に含まれるATPのみを、他と区別して測定
し、別に求めた細胞あたりのATP量から微生物細胞数
に換算して微生物数を求める。

•細菌では10,000個/ml以上で検出の可能性が生じる

汚染指標としてのATPと微生物指標としてのATP
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•浴槽水の測定
水中に浮遊・溶解した有機物とATPを検出する

換水や汚染水の流入などの変化に敏感で短期
的な変化を捉えた評価管理に向く

•浴槽壁の測定
浴槽壁に固着した有機物とそのATPを検出する。

浴槽水の短期的な変化に影響されにくく、浴槽
システム全体の清浄度を評価管理できる（？）

浴槽水測定と浴槽壁測定の違い

不
許
複
製
、無
断
転
用
不
可
 

NPO
 浴
衛
協
(入
浴
施
設
衛
生
管
理
推
進
協
議
会
)



2013/6/14

2

3

•細菌細胞は約1.0E-18molのATPを持っています。
•一方、水や食材自身にもATPが含まれています。

細菌濃度とATP濃度？

細菌濃度
（cfu/ml）

ATP濃度
（mol/l）

計測値
（RLU)

有機物例

100 1.0E-13 ND 超純水

1,000 1.0E-12 ～10 水道水

10,000 １.0E-11 ～100 1/100液卵

100,000 １.0E-10 ～1,000 －

1,000,000 1.0E-9 ～10,000 1/100豆腐

10,000,000 1.0E-8 ～10,0000 1/100野菜J

100,000,000 1.0E-7 ～1,000,000 お茶、唾液（汗？）

＊ATPふき取り検査では微生物ではなく有機物のATPを測定していることになります
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•RLU値とATP濃度には比例関係があります。

Y（ATP濃度）＝A＊X（RLU値）+B

A,Bの値は機種や試薬・測定条件によって変化します

•関係式を求めるには？

ATP標準液を用いた測定を行います

詳細は機器メーカーに御相談下さい

RLU値とATP濃度？
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